












57

������ ��� ������������ �������� StatLock PICC Plus

Ключові моменти щодо використання приладу для 
стабілізації StatLock PICC Plus:
•	 ПІДГОТУЙТЕ НЕОБХІДНУ ДІЛЯНКУ ШКІРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБУ ДЛЯ ОБРОБКИ 

ШКІРИ (може бути включений або не включений) і ДАЙТЕ ПОВНІСТЮ ВИСОХНУТИ.
•	 Розмістіть отвори для швів у крилі катетера над штифтами приладу для стабілізації 

StatLock (перед приклеюванням подушечки). Закрийте кришки, зніміть паперову 
підкладку та покладіть на необхідну ділянку шкіри.

•	 Щоб зняти, підніміть пластикові кришки одночасно з одного боку.
•	 ВИТРІТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СПИРТУ КЛЕЙ ОПОРНОЇ ПОДУШЕЧКИ ПРИЛАДУ ДЛЯ 

СТАБІЛІЗАЦІЇ STATLOCK.

Прочитайте уважно перед використанням.

Обговорення безпечності та ефективності:
Прилад для стабілізації StatLock призначений лише для одноразового використання. 
Rx only. Стерильний лише в тому випадку, якщо входить до складу стерильного 
набору. Ця упаковка не зберігає стерильності; використовуйте відразу після 
відкриття упаковки набору катетера. Не використовуйте, якщо упаковка відкрита 
або пошкоджена.

Не змінюйте прилад для стабілізації StatLock або компоненти. Процедуру повинен 
проводити досвідчений персонал, добре обізнаний із анатомічними орієнтирами, 
безпечною методикою і можливими ускладненнями.

Опис приладу/Цільове призначення:
Прилад для стабілізації StatLock - це прилад для стабілізації для сумісних катетерів 
- «метеликів».

Протипоказання:
Алергія в анамнезі на скотч або клей.

Увага! Після використання цей виріб може становити потенційну 
біологічну небезпеку. Поводьтеся з ним та утилізуйте його відповідно 
до прийнятої медичної практики та застосовних місцевих, державних і 
федеральних законів і правил. 
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Використовуйте асептичний метод для накладання та зняття приладу для стабілізації 
StatLock. 

Цей продукт і упаковка не містять натурального гумового латексу 
або ДЕГФ.

СПОСІБ НАКЛАДАННЯ
(використовуйте подушечку 

для підготовки шкіри)

КАТЕТЕР 
ЗАФІКСОВАНИЙ

ФОРМИ ПОДУШЕЧОК

СПОСІБ ЗНЯТТЯ  
(використовуйте 

спирт)

uk
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Важливо!
Використовуйте зображену «техніку розтягування» при знятті прозорої пов'язки.

Примітка:
•	 Подушечку приладу для стабілізації StatLock можна приклеїти після 

підтвердження правильного положення катетера/трубки. 
•	 Накладайте клейку стрічку на центральні венозні катетери для додаткової 

безпеки під час зміни пов’язки із використанням приладу для стабілізації 
StatLock.

Зібрано в Мексиці.
StatLock є зареєстрованою торговою маркою компанії C. R. Bard, Inc.
Arrow є зареєстрованою торговою маркою компанії Teleflex Incorporated або її 
дочірніх компаній.
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Manufactured for:
Arrow International LLC

Subsidiary of Teleflex Incorporated
3015 Carrington Mill Blvd., Morrisville, NC 27560 USA

USA: 1 866 246 6990 | International: +1 919 544 8000

S-01552-100A, Rev. 01 (2023-02)

Manufactured by: 
Bard Access Systems, Inc.

605 North 5600 West 
Salt Lake City, UT 84116 USA

Teleflex Medical 
IDA Business and Technology Park 
Dublin Road, Athlone, Co. Westmeath, Ireland

2797

EU Authorized Representative 
and Importer:


